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Rapor Tiri . Ozel Istek Rapor No 1 A-2019-000047
Rapor Tarihi ve Saati : 15.02.2019 13:00
Numuneyi Génderen Firma; Numunenin;
Adh gggmass Ar.Ge Eperji Pet:MadASis. ila.ve Koz. Adi Collagen Sampuan
Uriin Iml.San.ve Tic.Ltd.Sti =

Adrosi ,SI;?'::;:A%%;EM Sok. No:13 Ornek San.Sitesi Miktar: . 400 mL
Telefon/Faks 1 (312) 287 1408- (312) 287 1409 Sicakhgi 24
Yetkili Adi 1 Talat SAM Ambalaji : Orijinal Ambalaj
Uretici Firma  : - UT. - SKT. 3
Marka T Lot No : CL.281218

Gelis Sekli : Kargo

Gelis Tarihi ve Saati : 15.01.2019 13:59

Baslama Tarihi :=15:01:2019

Bitis Tarihi 1=215:02:2019

SONUC
*Koruyucu
Etkinlik Testi

Numunenin On Mikrobiyolojik Testi Birim Analiz Sonucu Metot
Toplam aerobik bakteri sayimi kob/g <10 1ISO 21149
Kuf-Maya kob/g <10 ISO 16212
Pseudomonas aeruginosa kob/g Tespit Edilemedi 1ISO 22717
Staphylococcus aureus kob/g Tespit Edilemedi ISO 22718
E.coli kob/g Tespit Edilemedi ISO 21150
Candida albicans kob/g Tespit Edilemedi ISO 18416
Protokol

Test, uygun mikroorganizmalarin belirli inokulum seviyelerinde hazirlanmasi ve belirli zaman araliklarinda mikroorganizma iceren numuneden ekim
yapilarak numunedeki mikroorganizmalarin sayiimasini kapsar. Test kosullari iginde 7., 14. ve 28. gunlerdeki mikroorganizmalarin uygun bir sekilde
belirgin  bir dusis veya artisin gozlenip gozlenmedigine bakilarak Grlinin  koruyucu  6zelliginin  yeterliligine  karar  verilir.
*Koruyucu Etkinlik (Challenge) Testi ; 1ISO 11930
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BILIM Saglik ve Lab. Hiz. Tic. Ltd. Sti.

Sehremini Mah. Kizilelma Cad. No:6 K:1-6 (Denizbank iistii) 34104 Findikzade, Fatih-IST.

E-posta: bilimlab@bilim.gen.tr

- Bilim Saglik ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. $ti.'nin izni olmadan tamami ya da bir b6lumu gogaltilamaz, yayinlanamaz ve reklam amaciyla kullanilamaz
- Adli ve idari islemler amaciyla kullanilamaz
- Islak imzasiz raporlar gecersizdir

Mikroorganizmalarin Siirelere Gére Sayimlar ve Diisiis Oranlar
. = Numune Sayimi, cfu/g [N, = C/ (Vx d)] Dustiis,Log [Rx = IgNy =IgN,]
INOKULASYON(cfu
PARAMETRE ATCC N ees 0.giin 7.Gin | 14.Gin | 28.Gin | 7.Gin | 14.Gin | 28.Giin
NO N7 N14 N28 R7 R14 R28
Pseudomonas aeruginosa 9027 1,5x107 1,5x10° <10 <10 <10 518 5.18 5,18
E.coli 8739 1,5x107 1,5x10° <10 <10 <10 5,18 5,18 5,18
Staphylococcus aureus 6538 1,5x107 1,56x10° <10 <10 <10 5,18 5,18 518
Candida albicans 10231 3,0x10° 3,0x10* <10 <10 <10 4,48 4,48 4,48
Aspergilus niger 16404 3,0x10° 3,0x10* <10 <10 <10 4,48 4,48 4,48
Sonug: UYGUN
- Analiz sonuglari yukarida belirtilen numune igin gegerlidir Sayfa: 1/2
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Rapor Tiirii Ozel Istek Rapor No A-2019-000047
Rapor Tarihi ve Saati 15.02.2019 13:00
Numuneyi Génderen Firma; Numunenin;
di Qgpm_ass Ar.Ge Eperji Pet'.Mad.Sis. ila.ve Koz. Adi Collagen Sampuan
Urilin Ir_nI.San.ve Tic.Ltd. Sti ) =
R gl;rtwitnc-:;%?‘u}l\xézm Sok. No:13 Ornek San.Sitesi Miktar: 400 mL
Telefon/Faks (312) 287 1408- (312) 287 1409 Sicakhigi 24
Yetkili Adi Talat SAM Ambalaji Orijinal Ambalaj
Uretici Firma - UT. - SKT. =
Marka - Lot No CL.281218
Gelis Sekli Kargo
Gelis Tarihi ve Saati 15.01.2019 13:59
Basglama Tarihi 15.01.2019
Bitis Tarihi 15.02.2019
SONUC
*Koruyucu
Etkinlik Testi

Degerlendirme kriterleri

Performans Degerlendirme Kriterleri

Log azalma degerleri (Rx=IgN0-IgNx) gerekli’

Mikroorganizmalar Bakteri C.albicans A.niger (brassillenias)
7.Gin 14.Giin 28.Glin 7.Gun 14.Gin 28.Giin 14.Gin 28.Glin
23 ve >3 ve >1 ve >1ve
Kriter A >3 NI® NI >1 NI NI >0° >1
23 ve 21 ve 20 ve
Kriter B Uygulanmadi 23 NI Uygulanmadi 21 NI >0 NI

a Bu deneyde, log 0,5 kabul edilebilir bir sapma araligi kabul edilir.
b NI: 6nceki temas zamanindan sonra sayimda artma yok.
clog NO = Ig Nx oldugu zaman Rx=0 (baslangi¢ctaki sayimdan sonra artma yok).

“*" [saretli analizler akreditasyon kapsamindadir.

Rapor Sonu
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- Analiz sonuclari yukarida belirtilen numune igin gegerlidir Sayfa : 2/2
- Bilim Saglik ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. $ti.'nin izni olmadan tamami ya da bir bolimu gogaltilamaz, yayinlanamaz ve reklam amaciyla kullanilamaz 30.09.2017/00

- Adli ve idari islemler amaciyla kullanilamaz P15-NK-F01.23

- Islak imzasiz raporlar gegersizdir.
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